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Optimum kullanım için, 
resimde gösterilen  
IME Sensitive delme 
aletinin kullanılmasını 
tavsiye ederiz.

Başka bir delme aleti 
kullanılması durumunda 
o aletin kullanma tali-
matlarına uyun

Önce ellerinizi sabunla 
yıkayıp iyice kurulayın.

1 Delme aletinin başlığını 
çevirerek açın.

2 Kullanılmamış bir 
lanseti delme aletine 
yerleştirin.

3 Lansetin koruyucu 
kapağını çevirerek açın.

4 Delme aletinin başlığını 
çevirerek takın.

5 Delme derinliğini 
ayarlayın (1–5).

6 Yaylı klipsi geriye çekin.
7 Parmak ucunu yandan 

delin. İpucu: Kan akışını 
artırmak için parmak 
ucuna masaj yapın veya 
bastırın.

8 Parmağın üzerine 
sabitleyin ve tetikleyin.

9 Kullanılmış iğneyi 
koruyucu kapağa takın.

10 İğneyi atın ve yerel 
mevzuata uygun olarak 
bertaraf edin.

Kan alma lansetleri  
tek kullanımlık ürünler-
dir. Tekrar kullanmayın!
Bir lansetin birden fazla 
kez kullanılması kaliteyi ve 
güvenliği azaltır.

Dikkat:
	■Bir lanseti asla başka 
biriyle paylaşmayın.
	■Koruyucu kapağı daha 
önce çıkarılmışsa lanseti 
kullanmayın.
	■Lanseti bir delme  
aletinin içinde muhafaza 
etmeyin. 
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30G KAN ALMA
LANSETLERI
Kapiller kan alma işlemi 
için, lanset tutucu iç çapı: 
5,8 mm – 6,3 mm arasında 
olan delme aletiyle 
kullanılır

SEMBOLLERIN AÇIKLAMALARI

Parça numarası

Üretici

Kullanma talimat-
larına uyun

Son kullanma 
tarihi

Parti numarası

Sadece tek 
kullanımlıktır

Ambalaj hasar 
görmüşse kullan-
mayın

Işınlama ile sterili-
ze edilmiştir

Bu ürün, 93/42/
AET sayılı 
yönergenin 
gereksinimlerini 
karşılamaktadır
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Für optimale Handha-
bung empfehlen wir die 
Nutzung der abgebilde-
ten Stechhilfe  
IME-Sensitive.

Bei Verwendung einer 
anderen Stechhilfe, 
beachten Sie deren 
Gebrauchsanweisung

Waschen Sie sich vorab 
die Hände mit Seife und 
trocknen Sie die Hände 
gut ab.

1 Stechhilfekopf  
abschrauben.

2 Eine unbenutzte Lan- 
zette in die Stechhilfe 
einführen.

3 Schutzkappe der 
Lanzette abdrehen.

4 Stechhilfekopf 
anschrauben.

5 Stechtiefe einstellen 
(1–5).

6 Federbügel zurückzie-
hen.

7 Seitlich der Fingerkuppe 
stechen. 
Tipp: Massieren oder 
drücken Sie die Finger-
spitze, um den Blutfluss 
zu erhöhen.

8 Am Finger fixieren und 
auslösen.

9 Benutzte Nadel in die 
Schutzkappe stecken.

10 Nadel auswerfen und 
gemäß den lokalen 
Bestimmungen 
entsorgen.

Blutlanzetten sind  
Einmalprodukte. Nicht 
wiederverwenden!
Qualität und Sicherheit 
werden bei mehrmaligen 
Gebrauch einer Lanzette 
vermindert.

Achtung:
	■Teilen Sie niemals eine 
Lanzette mit einer ande-
ren Person.
	■Benutzen Sie keine 
Lanzette, wenn die 
Schutzkappe zuvor 
entfernt wurde.
	■Bewahren Sie die Lan- 
zette nicht in einer Stech-
hilfe auf.
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30G BLUTLANZETTEN
zur Kapillarblutgewin-
nung unter Verwendung 
einer Stechhilfe mit Lan-
zettenhalter-Innendurch-
messer: 5,8 mm – 6,3 mm

ZEICHENERKLÄRUNG

Artikelnummer

Hersteller

Gebrauchsanwei-
sung beachten

Verwendbar bis

Chargennummer

Nur zur einmali-
gen Anwendung

Bei beschädigter 
Verpackung nicht 
verwenden

Sterilisiert durch 
Bestrahlung

Dieses Produkt 
erfüllt die Vorga-
ben der Richtlinie 
93/42/EWG


